Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

P.O. Box 5789, Caguas PR 00726
Tel. 787-746-1925 Fax. 787-993-9111

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

CERTIFICADO DE RESULTADOS DE ANALISIS - VOC

Num Folder: 1502453

RE-AC012A-29 (Rev.3 / Jun-2012)

GOBIERNO DE PUERTO RICO Laboratorio Central - Caguas Puerto Rico Department of Health Drinking Water Certified

Caguas - EPA ID PR00017
Arecibo - EPA ID PR00004
Mayaguez - EPA ID PR00010

Punto Muestreo: PZ SANTA ROSA Codigo Sistema: PWSID - 5607
Direccién: CARR.693 INTERIOR RAMAL 659, BO. SANTAROSA Codigo Punto: 56070600
Region: NORTE Sistema o Planta: DORADO URBANO
Fecha Coleccién: 04-Feb-2015 Cloro Res: 3.6  mg/L
Hora Coleccion:  12:10 pm Cloro Total: 4.8 mg/L
Colector Muestra: PRASA385-Jesus Aquino Matos pH: 7.06 SU
Tipo Muestra: TRATADA Temperatura: 27.5  °C
Tipo Muestreo: Grab
Motivo Muestreo: VOC
Wi Pardmetro Analitos Resultado | Unidades Método MpL | MRL | MmcL IFgeli Analista
Contenedor Analisis
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,1,1-Trichloroethane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.200 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,1,2-Trichloroethane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,1-Dichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.007 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,2,4-Trichlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.070 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,2-Dichloroethane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,2-Dichloropropane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,4-Dichlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.075 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Benzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 0.005 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Carbon tetrachloride <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Chlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.100 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 cis-1,2-Dichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 0.070 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Ethylbenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 0.700 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 o-Dichlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.600 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Styrene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.100 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Tetrachloroethene 0.0008 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 0.005 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Toluene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 1.0 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 trans-1,2-Dichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.100 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Trichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Vinyl chloride <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.002 2/13/15 EQLAB
1502453-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Xylenes - Total <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 10 2/13/15 EQLAB
COMENTARIOS:
Leyenda: PA = Planta Alcantarillado PF = Planta Filtracion RE = Represa MCL = Maximum Contaminat Level
EA = Estacién Alcantarillado  EB = Estacion Bombas TA = Tanque MDL = Minimum Detection Level
00 = Oficina Operaciones ~ AG = Agencia Comercial PZ =Pozo MRL = Minimum Reporting Level

PRL = Pattern Recognition Level

Firma / Fecha

Nota: El resultado de este analisis se refiere exclusivamente a la muestra analizada.
Este informe solo puede ser reproducido en forma completa y con autorizacion escrita del Laboratorio Central de Caguas.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Laboratorio Central - Caguas
P.O. Box 5789, Caguas PR 00726

Tel. 787-746-1925 Fax. 787-993-9111

CERTIFICADO DE RESULTADOS DE ANALISIS - VOC

Num Folder: 1511959

RE-AC012A-29 (Rev.3 / Jun-2012)

Puerto Rico Department of Health Drinking Water Certified

Caguas - EPA ID PR00017
Arecibo - EPA ID PR00004
Mayaguez - EPA ID PR00010

Punto Muestreo: PZ SANTA ROSA Codigo Sistema: PWSID - 5607
Direccién: CARR.693 INTERIOR RAMAL 659, BO. SANTAROSA Codigo Punto: 56070600
Region: NORTE Sistema o Planta: DORADO URBANO
Fecha Coleccién: 27-May-2015 Cloro Res: 2.8  mg/L
Hora Coleccion:  11:58 am Cloro Total: 3.0  mgL
Colector Muestra: PRASA19-Jaime Lopez Benitez pH: 7.12 su
Tipo Muestra: TRATADA Temperatura: 26.9  °C
Tipo Muestreo: Grab
Motivo Muestreo: VOC
Num. Parametro Analitos Resultado Unidades Método MDL MRL MCL IFgeli Analista

Contenedor Andlisis

1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.05 05 200 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.09 05 5 531715 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd 1,1-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 7 531715 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.08 05 70 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.09 05 75 531/15 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.03 05 5 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloropropane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.02 05 5 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.06 05 75 531/15 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd Benzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 5 531/15 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd Carbon tetrachloride <0.5 ng/l EPA 502.2 0.03 05 5 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd Chlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.04 05 100 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.06 05 70 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd Dichloromethane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.05 05 5 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd Ethylbenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 200 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd Styrene <0.5 png/L EPA 502.2 0.09 05 100 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd Tetrachloroethene 1.2 ng/l EPA 502.2 0.08 05 5 531/15 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd Toluene <0.5 png/L EPA 502.2 0.05 05 1000 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.02 05 100 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd Trichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.08 05 5 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd Vinyl chloride <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 5 53115 Edgardo Morales Soto
1511959-04-01 | Volatile Organic Cpd Xylenes - Total <0.5 png/L EPA 502.2 0.12 05 10000 53115 Edgardo Morales Soto

COMENTARIOS:

Leyenda: PA = Planta Alcantarillado
EA = Estacién Alcantarillado
00 = Oficina Operaciones

PF = Planta Filtracion
EB = Estacion Bombas
AG = Agencia Comercial

RE = Represa
TA = Tanque
PZ =Pozo

Nota: El resultado de este analisis se refiere exclusivamente a la muestra analizada.

MCL = Maximum Contaminat Level
MDL = Minimum Detection Level
MRL = Minimum Reporting Level

PRL = Pattern Recognition Level

Este informe solo puede ser reproducido en forma completa y con autorizacion escrita del Laboratorio Central de Caguas.

Firma / Fecha
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Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

P.O. Box 5789, Caguas PR 00726
Tel. 787-746-1925 Fax. 787-993-9111

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

CERTIFICADO DE RESULTADOS DE ANALISIS - VOC

Num Folder: 1518995

RE-AC012A-29 (Rev.3 / Jun-2012)

GOBIERNO DE PUERTO RICO Laboratorio Central - Caguas Puerto Rico Department of Health Drinking Water Certified

Caguas - EPA ID PR00017
Arecibo - EPA ID PR00004
Mayaguez - EPA ID PR00010

Punto Muestreo: PZ SANTA ROSA Codigo Sistema: PWSID - 5607
Direccién: CARR.693 INTERIOR RAMAL 659, BO. SANTAROSA Codigo Punto: 56070600
Region: NORTE Sistema o Planta: DORADO URBANO
Fecha Colecciéon: 11-Aug-2015 Cloro Res: 2.2 mg/L
Hora Coleccion:  1:00 pm Cloro Total: 2.4 mg/L
Colector Muestra: PRASA32-Eduardo Ortiz Delgado pH: 6.89 sU
Tipo Muestra: TRATADA Temperatura: 27.8  °C
Tipo Muestreo: Grab
Motivo Muestreo: VOC
Wi Pardmetro Analitos Resultado | Unidades Método MpL | MRL | MmcL IFgeli Analista
Contenedor Analisis
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,1,1-Trichloroethane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.200 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,1,2-Trichloroethane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,1-Dichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.007 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,2,4-Trichlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.070 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,2-Dichloroethane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,2-Dichloropropane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,4-Dichlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.075 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Benzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Carbon tetrachloride <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Chlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.100 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 cis-1,2-Dichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 0.070 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Ethylbenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 0.700 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 o-Dichlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.600 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Styrene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.100 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Tetrachloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 0.005 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Toluene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 1.0 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 trans-1,2-Dichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 . 0.100 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Trichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Vinyl chloride <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.002 8/18/15 EQLAB
1518995-04-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Xylenes - Total <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 10 8/18/15 EQLAB
COMENTARIOS:
Leyenda: PA = Planta Alcantarillado PF = Planta Filtracion RE = Represa MCL = Maximum Contaminat Level
EA = Estacién Alcantarillado  EB = Estacion Bombas TA = Tanque MDL = Minimum Detection Level
00 = Oficina Operaciones ~ AG = Agencia Comercial PZ =Pozo MRL = Minimum Reporting Level

PRL = Pattern Recognition Level

Firma / Fecha

Nota: El resultado de este analisis se refiere exclusivamente a la muestra analizada.
Este informe solo puede ser reproducido en forma completa y con autorizacion escrita del Laboratorio Central de Caguas.
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Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

P.O. Box 5789, Caguas PR 00726
Tel. 787-746-1925 Fax. 787-993-9111

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

CERTIFICADO DE RESULTADOS DE ANALISIS - VOC

Num Folder: 1525891

RE-AC012A-29 (Rev.3 / Jun-2012)

GOBIERNO DE PUERTO RICO Laboratorio Central - Caguas Puerto Rico Department of Health Drinking Water Certified

Caguas - EPA ID PR00017
Arecibo - EPA ID PR00004
Mayaguez - EPA ID PR00010

Punto Muestreo: PZ SANTA ROSA Codigo Sistema: PWSID - 5607
Direccién: CARR.693 INTERIOR RAMAL 659, BO. SANTAROSA Codigo Punto: 56070600
Region: NORTE Sistema o Planta: DORADO URBANO
Fecha Coleccién: 14-Oct-2015 Cloro Res: 1.35  mg/L
Hora Coleccion:  9:40 am Cloro Total: 1.50  mg/L
Colector Muestra: PRASAA40-Sarahi Lopez De Victoria Ortiz pH: 7.18 SU
Tipo Muestra: TRATADA Temperatura: 25.7  °C
Tipo Muestreo: Grab
Motivo Muestreo: VOC
Wi Pardmetro Analitos Resultado | Unidades Método MpL | MRL | MmcL IFgeli Analista
Contenedor Analisis
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,1,1-Trichloroethane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.200 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,1,2-Trichloroethane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,1-Dichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.007 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,2,4-Trichlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.070 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,2-Dichloroethane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,2-Dichloropropane <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 10/27/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 1,4-Dichlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.075 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Benzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Carbon tetrachloride <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Chlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.100 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 cis-1,2-Dichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 0.070 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Ethylbenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 0.700 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 o-Dichlorobenzene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.600 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Styrene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.100 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Tetrachloroethene 0.0011 mg/L EPA 524.2 0.0005 N 0.005 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Toluene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 1.0 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 trans-1,2-Dichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.100 10/27/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Trichloroethene <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.005 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Vinyl chloride <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 0.002 1027/15 EQLAB
1525891-03-01 | Volatile Organic Cpd 524.2 Xylenes - Total <0.0005 mg/L EPA 524.2 0.0005 - 10 1027/15 EQLAB
COMENTARIOS:
Leyenda: PA = Planta Alcantarillado PF = Planta Filtracion RE = Represa MCL = Maximum Contaminat Level
EA = Estacién Alcantarillado  EB = Estacion Bombas TA = Tanque MDL = Minimum Detection Level
00 = Oficina Operaciones ~ AG = Agencia Comercial PZ =Pozo MRL = Minimum Reporting Level

PRL = Pattern Recognition Level

Firma / Fecha

Nota: El resultado de este analisis se refiere exclusivamente a la muestra analizada.
Este informe solo puede ser reproducido en forma completa y con autorizacion escrita del Laboratorio Central de Caguas.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Laboratorio Central - Caguas

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

P.O. Box 5789, Caguas PR 00726
Tel. 787-746-1925 Fax. 787-993-9111

CERTIFICADO DE RESULTADOS DE ANALISIS - VOC

RE-AC012A-29 (Rev.3 / Jun-2012)

Puerto Rico Department of Health Drinking Water Certified

Caguas - EPA ID PR00017
Arecibo - EPA ID PR00004
Mayaguez - EPA ID PR00010

Num Folder: 1603062
Punto Muestreo: PZ SANTA ROSA Codigo Sistema: PWSID - 5607
Direccién: CARR.693 INTERIOR RAMAL 659, BO. SANTAROSA Codigo Punto: 56070600
Region: NORTE Sistema o Planta: DORADO URBANO
Fecha Coleccién: 10-Feb-2016 Cloro Res: 0.76  mg/L
Hora Coleccion:  1:02 pm Cloro Total: 0.77  mg/L
Colector Muestra: PRASA193-Nelson Velez Martinez pH: 6.89 sU
Tipo Muestra: TRATADA Temperatura: 27.5  °C
Tipo Muestreo: Grab
Motivo Muestreo: VOC
COS::; dor Parametro Analitos Resultado Unidades Meétodo MDL MRL MCL ::;l};:is Analista
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.05 05 200 2120116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.09 05 5 2120116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 7 2120116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.08 05 70 2120116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.09 05 75 2020116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.03 05 5 2120116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloropropane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.02 05 5 2120116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.06 05 75 2020116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd Benzene <0.5 png/L EPA 502.2 0.07 05 5 2120116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd Carbon tetrachloride <0.5 ng/l EPA 502.2 0.03 05 5 2120116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd Chlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.04 05 100 2020116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.06 05 70 2020116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd Dichloromethane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.05 05 5 2120116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd Ethylbenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 200 2020116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd Styrene <0.5 png/L EPA 502.2 0.09 05 100 2020116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd Tetrachloroethene 1.2 ng/l EPA 502.2 0.08 05 5 220/16 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd Toluene <0.5 png/L EPA 502.2 0.05 05 1000 2020116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.02 05 100 2020116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd Trichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.08 05 5 2120116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd Vinyl chloride <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 5 2120116 Edgardo Morales Soto
1603062-03-01 | Volatile Organic Cpd Xylenes - Total <0.5 png/L EPA 502.2 0.12 05 10000 2120116 Edgardo Morales Soto

COMENTARIOS:

Leyenda: PA = Planta Alcantarillado PF = Planta Filtracion RE = Represa MCL = Maximum Contaminat Level
EA = Estacién Alcantarillado  EB = Estacion Bombas TA = Tanque MDL = Minimum Detection Level
00 = Oficina Operaciones ~ AG = Agencia Comercial PZ =Pozo MRL = Minimum Reporting Level

Nota: El resultado de este analisis se refiere exclusivamente a la muestra analizada.

PRL = Pattern Recognition Level

Este informe solo puede ser reproducido en forma completa y con autorizacion escrita del Laboratorio Central de Caguas.

Firma / Fecha
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Laboratorio Central - Caguas

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

P.O. Box 5789, Caguas PR 00726
Tel. 787-746-1925 Fax. 787-993-9111

CERTIFICADO DE RESULTADOS DE ANALISIS - VOC

RE-AC012A-29 (Rev.3 / Jun-2012)

Puerto Rico Department of Health Drinking Water Certified

Caguas - EPA ID PR00017
Arecibo - EPA ID PR00004
Mayaguez - EPA ID PR00010

Num Folder: 1627239
Punto Muestreo: PZ SANTA ROSA Codigo Sistema: PWSID - 5607
Direccién: CARR.693 INTERIOR RAMAL 659, BO. SANTAROSA Codigo Punto: 56070600
Region: NORTE Sistema o Planta: DORADO URBANO
Fecha Coleccién: 03-Jun-2016 Cloro Res: 23 mg/L
Hora Coleccion:  1:37 pm Cloro Total: 3.0  mgL
Colector Muestra: PRASA385-Jesus Aquino Matos pH: 698 su
Tipo Muestra: TRATADA Temperatura: 27.7  °C
Tipo Muestreo: Grab
Motivo Muestreo: VOC
Num. Parametro Analitos Resultado Unidades Método MDL MRL MCL IFgeli Analista
Contenedor Andlisis
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.05 05 200 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.09 05 5 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd 1,1-Dichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 7 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.08 05 70 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.09 05 75 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloroethane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.03 05 5 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloropropane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.02 05 5 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.06 05 75 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd Benzene <0.5 png/L EPA 502.2 0.07 05 5 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd Carbon tetrachloride <0.5 ng/L EPA 502.2 0.03 05 5 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd Chlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.04 05 100 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.06 05 70 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd Dichloromethane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.05 05 5 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd Ethylbenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 200 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd Styrene <0.5 png/L EPA 502.2 0.09 05 100 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd Tetrachloroethene 1.3 ng/l EPA 502.2 0.08 05 5 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd Toluene <0.5 png/L EPA 502.2 0.05 05 1000 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.02 05 100 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd Trichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.08 05 5 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd Vinyl chloride <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 5 6/13/16 Edgardo Morales Soto
1627239-07-01 | Volatile Organic Cpd Xylenes - Total <0.5 png/L EPA 502.2 0.12 05 10000 6/13/16 Edgardo Morales Soto

COMENTARIOS:

Leyenda: PA = Planta Alcantarillado PF = Planta Filtracion RE = Represa MCL = Maximum Contaminat Level
EA = Estacién Alcantarillado  EB = Estacion Bombas TA = Tanque MDL = Minimum Detection Level
00 = Oficina Operaciones ~ AG = Agencia Comercial PZ =Pozo MRL = Minimum Reporting Level

Nota: El resultado de este analisis se refiere exclusivamente a la muestra analizada.

PRL = Pattern Recognition Level

Este informe solo puede ser reproducido en forma completa y con autorizacion escrita del Laboratorio Central de Caguas.

Firma / Fecha
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Laboratorio Central - Caguas

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

P.O. Box 5789, Caguas PR 00726
Tel. 787-746-1925 Fax. 787-993-9111

CERTIFICADO DE RESULTADOS DE ANALISIS - VOC

RE-AC012A-29 (Rev.3 / Jun-2012)

Puerto Rico Department of Health Drinking Water Certified

Caguas - EPA ID PR00017
Arecibo - EPA ID PR00004
Mayaguez - EPA ID PR00010

Num Folder: 1637696
Punto Muestreo: PZ SANTA ROSA Codigo Sistema: PWSID - 5607
Direccién: CARR.693 INTERIOR RAMAL 659, BO. SANTAROSA Codigo Punto: 56070600
Region: NORTE Sistema o Planta: DORADO URBANO
Fecha Coleccién: 14-Sep-2016 CloroRes: 2.1  mg/L
Hora Coleccion: 10:40 am Cloro Total: 2.3 mg/L
Colector Muestra: PRASA32-Eduardo Ortiz Delgado pH: 725 sU
Tipo Muestra: TRATADA Temperatura: 29.8  °C
Tipo Muestreo: Grab
Motivo Muestreo: VOC
Coi::::.dor Parametro Analitos Resultado Unidades Meétodo MDL MRL MCL ::;l};:is Analista
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.05 05 200 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.09 05 5 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 7 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.08 05 70 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.09 05 75 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.03 05 5 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloropropane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.02 05 5 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.06 05 75 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd Benzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 5 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd Carbon tetrachloride <0.5 ng/l EPA 502.2 0.03 05 5 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd Chlorobenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.04 05 100 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.06 05 70 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd Dichloromethane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.05 05 5 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd Ethylbenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 200 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd Styrene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.09 05 100 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd Tetrachloroethene 1.1 ng/l EPA 502.2 0.08 05 5 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd Toluene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.05 05 1000 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.02 05 100 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd Trichloroethene <0.5 png/L EPA 502.2 0.08 05 5 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd Vinyl chloride <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 5 9/24/16 Edgardo Morales Soto
1637696-03-01 | Volatile Organic Cpd Xylenes - Total <0.5 ng/L EPA 502.2 012 05 10000 9/24/16 Edgardo Morales Soto

COMENTARIOS:

Leyenda: PA = Planta Alcantarillado PF = Planta Filtracion RE = Represa MCL = Maximum Contaminat Level
EA = Estacién Alcantarillado  EB = Estacion Bombas TA = Tanque MDL = Minimum Detection Level
00 = Oficina Operaciones ~ AG = Agencia Comercial PZ =Pozo MRL = Minimum Reporting Level

Nota: El resultado de este analisis se refiere exclusivamente a la muestra analizada.

PRL = Pattern Recognition Level

Este informe solo puede ser reproducido en forma completa y con autorizacion escrita del Laboratorio Central de Caguas.

Firma / Fecha
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Laboratorio Central - Caguas

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

P.O. Box 5789, Caguas PR 00726
Tel. 787-746-1925 Fax. 787-993-9111

CERTIFICADO DE RESULTADOS DE ANALISIS - VOC

RE-AC012A-29 (Rev.3 / Jun-2012)

Puerto Rico Department of Health Drinking Water Certified

Caguas - EPA ID PR00017
Arecibo - EPA ID PR00004
Mayaguez - EPA ID PR00010

Num Folder: 1640540
Punto Muestreo: PZ SANTA ROSA Codigo Sistema: PWSID - 5607
Direccién: CARR.693 INTERIOR RAMAL 659, BO. SANTAROSA Codigo Punto: 56070600
Region: NORTE Sistema o Planta: DORADO URBANO
Fecha Coleccién: 12-Oct-2016 Cloro Res: 144  mg/L
Hora Coleccion: 11:30 am Cloro Total: 146  mg/L
Colector Muestra: PRASA385-Jesus Aquino Matos pH: 6.82 suU
Tipo Muestra: TRATADA Temperatura: 274 °C
Tipo Muestreo: Grab
Motivo Muestreo: VOC
Wi Pardmetro Analitos Resultado | Unidades Método MpL | MRL | MmcL IFgeli Analista
Contenedor Analisis
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.05 05 200 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.09 05 5 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 7 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.08 05 70 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.09 05 75 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.03 05 5 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloropropane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.02 05 5 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.06 05 75 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd Benzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 5 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd Carbon tetrachloride <0.5 ne/l EPA 502.2 0.03 05 s 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd Chlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.04 05 100 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.06 05 70 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd Dichloromethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.05 05 5 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd Ethylbenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 200 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd Styrene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.09 05 100 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd Tetrachloroethene 1.2 ng/L EPA 502.2 0.08 05 5 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd Toluene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.05 05 1000 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.02 05 100 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd Trichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.08 05 5 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd Vinyl chloride <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 2 10/19/16 Edgardo Morales Soto
1640540-03-01 | Volatile Organic Cpd Xylenes - Total <0.5 ng/l EPA 502.2 0.12 05 10000 10/19/16 Edgardo Morales Soto

COMENTARIOS:

Leyenda: PA = Planta Alcantarillado PF = Planta Filtracion RE = Represa MCL = Maximum Contaminat Level
EA = Estacién Alcantarillado  EB = Estacion Bombas TA = Tanque MDL = Minimum Detection Level
00 = Oficina Operaciones ~ AG = Agencia Comercial PZ =Pozo MRL = Minimum Reporting Level

Nota: El resultado de este analisis se refiere exclusivamente a la muestra analizada.

PRL = Pattern Recognition Level

Este informe solo puede ser reproducido en forma completa y con autorizacion escrita del Laboratorio Central de Caguas.

Firma / Fecha
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Laboratorio Central - Caguas
P.O. Box 5789, Caguas PR 00726

Tel. 787-746-1925 Fax. 787-993-9111

CERTIFICADO DE RESULTADOS DE ANALISIS - VOC

Num Folder: 1713824

RE-AC012A-29 (Rev.3 / Jun-2012)

Puerto Rico Department of Health Drinking Water Certified

Caguas - EPA ID PR00017
Arecibo - EPA ID PR00004
Mayaguez - EPA ID PR00010

Punto Muestreo: PZ SANTA ROSA Codigo Sistema: PWSID - 5607
Direccién: CARR.693 INTERIOR RAMAL 659, BO. SANTAROSA Codigo Punto: 56070600
Region: NORTE Sistema o Planta: DORADO URBANO
Fecha Coleccién: 29-Jun-2017 Cloro Res: 3.0  mg/L
Hora Coleccion:  9:16 am Cloro Total: 32  mg/L
Colector Muestra: PRASA19-Jaime Lopez Benitez pH: 7.12 su
Tipo Muestra: TRATADA Temperatura: 26.3  °C
Tipo Muestreo: Grab
Motivo Muestreo: VOC
COS::; dor Parametro Analitos Resultado Unidades Meétodo MDL MRL MCL ::;l};:is Analista
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,1-Trichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.05 05 200 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.09 05 5 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd 1,1-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 7 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.08 05 70 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.09 05 75 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.03 05 5 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloropropane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.02 05 5 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.06 05 75 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd Benzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 5 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd Carbon tetrachloride <0.5 ng/l EPA 502.2 0.03 05 5 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd Chlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.04 05 100 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.06 05 70 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd Dichloromethane <0.5 ng/l EPA 502.2 0.05 05 5 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd Ethylbenzene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 200 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd Styrene <0.5 png/L EPA 502.2 0.09 05 100 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd Tetrachloroethene 0.9 ng/l EPA 502.2 0.08 05 5 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd Toluene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.05 05 1000 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.02 05 100 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd Trichloroethene <0.5 ng/l EPA 502.2 0.08 05 5 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd Vinyl chloride <0.5 ng/l EPA 502.2 0.07 05 5 7/6/17 Edgardo Morales Soto
1713824-05-01 | Volatile Organic Cpd Xylenes - Total <0.5 png/L EPA 502.2 0.12 05 10000 7/6/17 Edgardo Morales Soto

COMENTARIOS:

Leyenda: PA = Planta Alcantarillado
EA = Estacién Alcantarillado
00 = Oficina Operaciones

PF = Planta Filtracion
EB = Estacion Bombas
AG = Agencia Comercial

RE = Represa
TA = Tanque
PZ =Pozo

Nota: El resultado de este analisis se refiere exclusivamente a la muestra analizada.

MCL = Maximum Contaminat Level
MDL = Minimum Detection Level
MRL = Minimum Reporting Level

PRL = Pattern Recognition Level

Este informe solo puede ser reproducido en forma completa y con autorizacion escrita del Laboratorio Central de Caguas.

Firma / Fecha
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Laboratorio Central - Caguas

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

P.O. Box 5789, Caguas PR 00726
Tel. 787-746-1925 Fax. 787-993-9111

CERTIFICADO DE RESULTADOS DE ANALISIS - VOC

RE-AC012A-29 (Rev.3 / Jun-2012)

Puerto Rico Department of Health Drinking Water Certified

Caguas - EPA ID PR00017
Arecibo - EPA ID PR00004
Mayaguez - EPA ID PR00010

Num Folder: 1721756
Punto Muestreo: PZ SANTA ROSA Codigo Sistema: PWSID - 5607
Direccién: CARR.693 INTERIOR RAMAL 659, BO. SANTAROSA Codigo Punto: 56070600
Region: NORTE Sistema o Planta: DORADO URBANO
Fecha Coleccién: 25-Aug-2017 Cloro Res: 1.83  mg/L
Hora Coleccion:  9:36 am Cloro Total: 1.96  mg/L
Colector Muestra: PRASAA40-Sarahi Lopez De Victoria Ortiz pH: 731 SU
Tipo Muestra: TRATADA Temperatura: 26.3  °C
Tipo Muestreo: Grab
Motivo Muestreo: VOC
COS::; dor Parametro Analitos Resultado Unidades Meétodo MDL MRL MCL ::;l};:is Analista
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,1-Trichloroethane <0.5 png/L EPA 502.2 0.05 0.5 200 8/31/17 Margar:zln‘ic;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1,2-Trichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.09 0.5 5 8/31/17 Margar:zln‘ic;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,1-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 7 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 png/L EPA 502.2 0.08 05 70 8/31/17 Margar:zln‘ic;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.09 05 75 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloroethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.03 05 5 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,2-Dichloropropane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.02 05 5 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd 1,4-Dichlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.06 05 75 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd Benzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 5 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd Carbon tetrachloride <0.5 ng/L EPA 502.2 0.03 0.5 5 831/17 Mﬂfgaf:T‘iZdriE“eZ
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd Chlorobenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.04 05 100 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd cis-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.06 05 70 8/31/17 Margar:zln‘ic;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd Dichloromethane <0.5 ng/L EPA 502.2 0.05 05 5 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd Ethylbenzene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 05 700 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd Styrene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.09 05 100 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd Tetrachloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.08 05 5 8/31/17 Margar:zln‘ic;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd Toluene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.05 05 1000 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd trans-1,2-Dichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.02 0.5 100 8/31/17 Margar:zln‘ic;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd Trichloroethene <0.5 ng/L EPA 502.2 0.08 0.5 5 8/31/17 Margar:zll‘if;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd Vinyl chloride <0.5 ng/L EPA 502.2 0.07 0.5 2 8/31/17 Margar:zln‘ic;driguez
1721756-03-01 | Volatile Organic Cpd Xylenes - Total <0.5 png/L EPA 502.2 0.12 0.5 10000 831/17 Mﬂfgaf:T‘iZdriE“eZ

COMENTARIOS:

Leyenda: PA = Planta Alcantarillado PF = Planta Filtracion RE = Represa MCL = Maximum Contaminat Level
EA = Estacién Alcantarillado  EB = Estacion Bombas TA = Tanque MDL = Minimum Detection Level
00 = Oficina Operaciones ~ AG = Agencia Comercial PZ =Pozo MRL = Minimum Reporting Level

Nota: El resultado de este analisis se refiere exclusivamente a la muestra analizada.

PRL = Pattern Recognition Level

Este informe solo puede ser reproducido en forma completa y con autorizacion escrita del Laboratorio Central de Caguas.

Firma / Fecha
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